附件1：
市质检所商用燃气燃烧器具检测辅助装置
采购项目内容和要求

1、概况

为了满足实验室需求,福州市产品质量检验所需要采购商用燃气燃烧器具检测辅助装置。

功能及满足技术指标

满足GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准中相关章节要求。

2.1 平头炉标准锅
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1套12件（配相应尺寸的搅拌器）满足GB35848-2024表10要求，平底锅取样器满足图2要求
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2.2集烟罩

[image: image6.png]R 10 FLPIRWAAE FRROFE
42 d,/mm 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 600
# H,/mm 170 | 180 | 200 | 210 | 230 | 240 | 275 | 295 | 320 | 350 | 380 | 400
WE(FWEOM,; /kg| 1.8 2.1 2.7 3.2 4.0 4.5 5.7 6.8 8.2 9.0 11.0 | 12,5
HPFARTF AR 2%

. AR 3003 B EMEIE. FENRAEARE,




1套6件，满足GB35848-2024图4要求
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2.3 烟管用取样器

1件，满足GB35848-2024图5要求
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2.4 炒菜灶试验用标准锅及配套
试验用锅：1套4件，满足GB35848-2024 6.14.9.1标准要求和图9、表12要求，试验用锅采用渗氮处理后的双耳球面熟铁锅，锅盖配套1套4件可采用厚度为1.5mm的钢板制作。
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试验用锅搅拌器：配套1套4件，满足GB35848-2024 6.14.9.4标准要求和图8要求，搅拌器直径为试验用锅内径减160mm，搅拌片用1mm镀锌板或不锈钢板，拉手用φ6镀锌钢丝。
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2.5 溅水装置

满足GB35848-2024 6.12（c）要求，水压可调节，通过控制水压调整溅水高度，溅水高度能够达到150mm。喷头位置、高度可调。
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3、交货期、质保期、交货地点、交付条件

交货期：合同签订后15天内。

质保期：1年。

交货地点：福州市产品质量检验所。

交付条件：到货，安装后进行计量校准并通过采购人验收后交付，设备的检定或校准费用均由中标人承担，质保期至少一年。

4、其他要求

4.1投标人的投标服务必须符合国家对有关服务的相关标准的规定。

4.2本文所述技术要求，应视为保证涉及系统运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。

5、付款方式

合同生效后，中标方完成合同约定事项后，提供相应费用的有效税务发票，采购人收到有效税务发票1个月内以转账形式付款。 

 6、违约责任

6.1 因中标供应商原因造成合同无法按时签订，视为中标供应商违约，中标供应商违约对采购人造成损失的，还需另行支付相应的赔偿。

6.2若中标供应商未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期完工时间内完工的，在采购人发出的违约通知后30天内(或经采购人书面确认的更长时间内)仍未纠正其行为，同时向中标供应商发出书面违约通知，则采购人有权终止本合同。

6.3 在签定合同之后，中标供应商要求解除合同的，视为中标供应商违约，对采购人造成的损失的，中标供应商需支付相应的赔偿。

6.4 因中标供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，招标人有权保留更换中标供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

6.5 若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及招标人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

6.6 在明确违约责任后，中标供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

